激光强度影响酸性多肽解吸电离和稳定性的研究 by 黄河清
T he analyt ical results obtained by potassium dichromate ox idat ion method, microw ave digest ion method and this
method have no signif icant dif ference. But this method features ease of operate, less sample consumpt ion, more





摘  要  应用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术研究了激光强度对酸性多肽( acidic peptide, AP )解吸
电离和稳定性的影响。实验结果表明了过强的激光强度会影响 AP 的稳定性,并引起部分 AP 分解成 3~ 8 种新的
多肽结构。优化最佳激光强度是准确分析多肽质谱结构信息的关键。
关键词  多肽  激光强度  质谱  解吸电离  稳定性











( matrix-assiated laser desorpt ion/ ionizat ion- t ime of




分子离子, 检测灵敏度可高达 fmol量级, 准确度达






术(例如源后分解装置( post source decay, PSD)联
用,通常被激光解吸电离后的生物大分子将形成单
电荷或多电荷分子离子, 不会形成碎片分子离
子[ 7, 8]。近期的研究表明, 激光强度影响乳铁蛋白














三对 LL 键, 一对 SS 键, 一对 EE 键。在偏微弱酸
( pH6. 5)条件下, AP 以[ M + H ] + 方式显示了相对
丰度较高的质谱峰, m/ z为 2961150。





基质 2, 5-羟基苯甲酸 ( 2, 5-dihydroxybenzoic





度标准为 1 @ 10- 6mol/ L 的样品溶液。
基质 DHB用二次重蒸馏水搅拌溶解 30min, 配
制成 DHB饱和水溶液。样品和基质溶液事先混合


















的 Voyager DE-STR 型的 MALDI TOF 质谱仪, 配
置脉冲氮激光( 337nm )作为离子解吸电离源。分析
模型使用高分辨率线性模型和延迟引出 ( delayed
ex tract ion)技术。在实验过程中, 激光强度变化范




311  弱激光强度对 AP解吸电离和稳定性的影响
近期研究表明, 多肽解吸电离程度与所施加的
激光强度有关[ 9- 10]。参考 Voyager DE-ST R MAL-
DI-T OF 质谱仪使用手册可知, 在待测样品质谱峰
的绝对强度低于 1000100、脉冲次数少于 30 次的条
件下所获得的质谱图, 可视为噪声质谱图处理。图
1是在激光强度为 2100IU 条件下, 所获得的 AP 质
谱图。
图 1  激光强度为 2100IU条件下的 AP 质谱图
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  由图 1可见, AP 显示的特征质谱峰, 其 m/ z位
于 296115 处, 同时在 m/ z 为 1304. 11, 1443137,
1661166, 2054122和 2712194处也显示质谱峰。表
面看来,图 1是一张普通的 AP 质谱图, 但图中右侧
纵坐标表示的绝对强度仅有 579100, 明显低于
1000100。
可见, 图 1是一张含有AP 质谱峰的噪声图, 其
噪声信号强度与 AP 相当。显然, 当激光强度为
2100 IU 时, 无法把 AP 完全解吸电离成为分子离
子,造成 AP 质谱峰的绝对强度小于 1000100。
把激光强度提高到 2200 IU 时, 可获得图 2所
示的 AP 质谱图。其 AP 质谱峰的绝对强度由原来
的 579100急剧上升到 285117,高于 1000100。比较
图 1和图 2结果可以看出, 图 2中 AP 质谱峰的绝
对强度明显高于其它质谱峰。根据图 2 质谱峰的
m/ z, 同时参考 AP 的一级结构( m / z: 296115) ,经过
推算可以发现,这些非 AP 质谱峰均不是来自 AP 的
分解产物。显然, 在激光强度为 2200 IU 的条件下,
仍不足以使 AP 分解成新的短肽分子离子,只是提
高了AP 解吸电离为分子离子的百分比。
图 2 激光强度为 2200 IU条件下的 AP质谱图
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由图 3可见, AP 特征质谱峰位于 m/ z 2961130
处,而其他一些非 AP 为相对强度低于 20%的弱质
谱峰。根据图 3 中 AP 和图 2 中非 AP 质谱峰的
m/ z和AP 的一级结构,可推算得出表 1的结果。






( @ 10- 6)
相对误差( B)
( % )
一  级  结  构   
2961150 29611 30 67 0101 SSGVSLLTSNKDEEQRELLKAISNLLD
1246158 12471 44 - 689 0107 SNKDEEQREL
1543178 15431 92 - 90 01009 DEEQRELLKAISN
1541184 15431 92 - 1347 01134 EEQRELLKAISNL
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图 3  激光强度在 2400 内部单位条件下, AP和 AP分解产物质谱图
  表1中 m/ z为 1247144和1543. 92的峰对应于




物。当激光强度低于 2200 IU 时, 这些残留物因激
光强度过低而无法被解吸电离; 只有当激光强度高
于 2200 IU 时,才能被解吸电离。其二,激光强度低
于2200 IU 时, 只能解吸电离 AP, 而无法使 AP 分
解成其他产物;激光强度高于(或等于) 2200 IU 时,
才能引起部分 AP 分解,并形成新短肽,解吸电离成
多肽分子离子峰, 表现出非 AP 的质谱峰(见图 3和
表 1)。此外,在图 3中AP 主峰右侧,还可发现若干
个质荷比略高于[ AP+ H+ ]的质谱峰, 这种现象可
能是由于在合成 AP 过程中, 合成反应液中 K
+
、
Na+ 或其他金属离子与 AP 形成[ AP+ M+ ] ( M+ 表
示金属离子)结构所致。因此,在图 2和图 4中同样
也可以获得相似的实验结果。
图 4  在激光强度为 2600 内部单位条件下, AP和 AP分解产物的质谱图
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图 4是在激光强度为 2600 IU 的条件下所获得
的AP 质谱图, 其中 AP 的绝对强度迁跃到 51000。
实验表明, 当激光强度继续升高到 2700 IU 时, AP
所呈现的绝对强度仍然在 51000 ? 400, 这说明在激
光强度为 2600 IU 的条件下,在激光束所覆盖的范
围内, AP 百分之百被解吸电离成 AP 分子离子。根
据 AP 的一级结构、AP 的 m/ z和图 3中非 AP 的质
谱峰所对应的 m/ z,可总结出表 2的结果。






( @ 10- 6 )
相对误差( B)
( % )
一  级  结  构   
29611 50 2961130 67 01 01 SSGVSLLTSNKDEEQRELLKAISNLLD
10561 62 1057130 - 643 01 06 QRELLKAIS
12621 60 1263190 - 1029 01 10 SLLTSNKDEEQ
15431 8 1544137 - 369 01 04 DEEQRELLKAISN
20581 10 2059192 - 884 01 09 GVSLLTSNKDEEQRELLK
20991 10 2100198 - 894 01 09 SNKDEEQRELLKAISNLL
22001 17 2201140 - 559 01 06 LTSNKDEEQRELLKAISN
22001 17 2201140 - 559 01 06 LTSNKDEEQRELLKAISNL
22001 17 2201140 - 559 01 06 TSNKDEEQRELLKAISNLL
  由表 2可知, AP 在被解吸电离的瞬间, 由于激
光强度过强而造成部分 AP 被分解成新的多肽分子
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Effects of laser intensity on desorption ionization and stability of peptides. H uang Heqing ( School of
Lif e Sciences, Ministry of Education labor atory of Marine and Env ironmental Science, Xiamen University ,
412003年第 1期              分 析仪 器
X iamen, 361005)
Effects of laser intensity on the desorption ionization and stability of acidic peptide ( AP) w ere studied w ith
matrix-assisted laser desorption/ ionization t ime-o-f f light mass spect rometry . The experimental results show that
excessively st rong laser intensity w ill affect the desorption ionizat ion and stability of AP and w ill cause part of AP
to decompose into 3~ 8 new pept ide st ructures. So opt imizat ion of laser intensity is the key factor for accurately
analysing mass spect rometric information of pept ides.
讨论与研究
三种二氧化氯比色计测试性能的对比试验
王  立*  金米聪
(宁波市疾病预防控制中心,宁波, 315010)
摘 要  用 DR/ 850, GDY- 101和 QYJ型三种比色计及 7230 型分光光度计分别对水中不同浓度的 ClO 2 进
行了检测。结果表明: 三种比色计及 7230型分光光度计的测定结果相互间无显著性差异( P> 0105)。经过比较,
GDY- 101 型比色计具有体积小、重量轻、结构简单、操作方便、价格低等优点, 更适合于 ClO2 的野外检测。
关键词  DPD法  二氧化氯  比色计
  
1  前  言
随着二氧化氯应用的不断推广, 二氧化氯的检
测变得越来越重要。目前二氧化氯的比色测定主要














购,我们对市场上的三种比色计( DR/ 850 型, GDY
- 101型, QYJ型)的测试性能进行了对比试验。
2  实验部分
211  仪  器
DR/ 850型便携式比色计(美国 HACH)、GDY
- 101型比色计(吉林小天鹅) , QYJ型比色器(深圳
宝安) , 7230型分光光度计(附带 3cm 比色皿, 上海
分析仪器厂)。
212  试  剂
HACH 二氧化氯试剂包, GDY- 101型二氧化
氯试剂包, QYJ型二氧化氯试剂包, N, N-二乙基-
P- 苯二胺草酸盐 ( DPD) , 碘化钾, 甘氨酸, EDTA,
磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,硫酸(均为 AR)。
011%DPD溶液:将 1gDPD草酸盐溶于 8mL 硫
酸( 1+ 3)和 200mgEDTA二钠盐的无氯蒸馏水中,
稀释至 1000mL,贮存于棕色磨口玻璃瓶中,在暗处
保存。
磷酸盐缓冲液:称 24g 无水磷酸二氢钠、46g 无
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* 作者简介:王立,男, 1976年出生,大学本科,技师,主要从事食品、环境及劳动卫生理化检测与研究工作。
